Text návodu k použití součást dokumentace schválené rozhodnutím sp. zn. USKVBL/13628/2024/POD, č.j. USKVBL/19/2025/REG-Gro ze dne 2.1.2025 o schválení veterinárního přípravku Alvedia Coombsův test
[bookmark: _Hlk185513527]
Návod k použití:							Veterinární přípravek. Pouze pro zvířata.
Alvedia Coombsův test
pro stanovení přímých antiglobulinů u psů
[bookmark: _GoBack][image: ]Princip testu: Promytá suspenze červených krvinek se inkubuje s antisérem a pokud jsou autoimunitní protilátky IgG a IgM a/nebo C3 komponenty navázaný na povrchu červených krvinek (RBC), dochází k aglutinaci. [image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ]

[image: ]AT = Linie pro detekci antiglobulinu
C = Kontrolní linie


Skladování 15-25°C. Nerozbalené testy jsou použitelné do data exspirace uvedeného na obalu. 
Odpad likvidujte dle místních právních předpisů.

	Výrobce:				Držitel rozhodnutí o schválení a distributor:
						LABtechnik s.r.o
	Alvedia				Pražská 156
	11-13 Rue des Aulnes		Brno 642 00
	69760 LIMONEST			E-mail: info@labtechnik.cz
	Francie				Web: www.labtechnik.cz
						Tel.: 547253119
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