

Text příbalové informace součást dokumentace schválené rozhodnutím sp.zn. USKVBL/1081/2025/POD, č.j. USKVBL/3119/2025/REG-Gro ze dne 4.3.2025 o prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku SNAP GIARDIA TEST 
Text součástí vícejazyčné příbalové informace
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Testovaci souprava pro prikaz antigenu giardie

SNAP* Giardia.

Testovacisouprava SNAP* Girdia e souprava po rychlou enzymovou imunoanalfzu pro
prikaz antigenu giardie v trusu ps0 a kocek.PHtomnost tohoto antigenu ve vzorku trusu
Znamens, 22 2vife pozfel cysty giardie, mize byt akivne infikovane a mdze vylucovat
sty trusem. Symptomy onemocnéni bjvaj iarea, wracen' a anorexie. Onemocnéni
Je i3t nabezpetné pro imunokomprimovand zviata

Bezpegnostni opatieni a upozoméni

- Infeken cysy giardif e mohou vylutovattrusem a zistat 2votaschopné po diouhou
‘dobu Zachizeje se vemi vzorky jako s infekenim materislem.

+ Veachny odpady e nutné ped odstranénim fsdné dekontaminovat.

+ Nemichejte soucstz znjch virobnich Sar testovacich souprav.

+ Nepoutivejte SNAP-est tery byl aktivovan pred phidanim vzorku.

+ Oblastniidenifikaci nebezpeed naleznete v bezpecnostnim stu jednotlivich zem.

Uchovavani

- SNAPtest atestovaci &indlajsou stabiln do doby expirace souiskladovany pfi
teplota 2-8°C.

- Pred provedenim testu mus{ bt véechny soutastisoupravy temperovany ni pokojovou
teplotu (18-25°C).To mize tvat a2 30 minut v zavislost na teplote ve vasiaboratof.

sti testovaci soupravy.

Polozka Reagendie =l
1. Snebo15 kompletd konjugatitampon
Kald Komplet onjugat/ampon 0bsshuje 07 ml sy
antGarda proxidazového konugatoveho
roztoku (konzervovany ProCin™ 150,

2. SnebolSSNAPtests
Kazdy SNAP test obsahuje 04 mi promjvacho
roztoku (konzervovany ProCin™ 150)2 0 mi
roztoku substratu.

Konjugit -H317/H412/P261/P280/P30245352 333:P313: Wit vyuolt
alrgickou koznireake Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ginky.
‘Zameste vdechovani mihy/par Poutivete ochranné rukavice. PRI STYKU S KUZE
‘Omyite velkym mncstvim vody a . i podrazden ize nebo yrace:
Vyldejtelekarskou pomoc/osetien.

@ Promjvacirestok 31774319 KA1 21261 F2073054 735173381
-

PI374P313/P3334P313: Wi vyvolatslerckou ko reskcl Zpisobuje vazné
podrézdén ot Skodiepro voch organismy. Skodivy o vodni crganismy, s
dlcuhodabjmi uénky. amezte vdechovanimihy/pa Poutivete ochranné rukavice/
‘ochranné byle/oblceovy it PRI ZASAZENI OCk Nekolk minut opatrné vyplachulte
Vodou Vyjmete kontakind coky,sou i nasszeny 3 pokud ¢ e vymout i,
Pokiatuiteve vyplachovan retrava-i podrzdent ot yhledef ekafskou
pomoc/oeten. P podraidén kite nebi vyrssce:yhledeie ekarskou
pomac/osetien.





image2.png
Informace o vzorku.

- Vaorky trusu st nebo kocek mohou byt Cestyé, mrazené nebo Uchovavand priteplots.
2-8Cpo dobu maximaine sedmi dnd.

- Pred zahajenim testu musi byt vzorky temperovainy na pokojovou teplotu (18-25°C).
+ Tampony pro odber vzorku nejsou urceny pro rektnt vyter.
rovedeni testu

Uvolnéte zkumavky, Kers kryje Spicku tampin, abyste Zkumavku sejmuliz kompletu
Konjugattampon. Spicku tamponu poknyte tenkou wistvou trusu. Zkumavku nasadie Zpét.
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2. Ziomte plastouy dFk ventitu vritt

reagencni banky ohybsnim kompletu
Ve ztencendm kacku tam a zpet.

Drzte komplt se Spickou tamponu

smerem dola stisknete banku tikrt

tak,aby se oztok konjugatu v bafice

dostal na Spicku tampon.

3. Polotte SNAP test na rouny povich.Sejméte zkumavku  kompletu konjugat/tampon.
23 pouit kompletu tamponu/bariky jako pipety opatmé nakapejte § kapek roztoku
Vzorku/konjugatu do testovact jamky SNAP testu tak, aby nedosio k pottisnent
okl jamky.

‘Vzorek protace vjsledkovym okénkem a pfiblizné béhem 30-60 vefin dosahne
aktivaeniho krouzku. Cast vzorku mize zstat v estovact jamce. Jakmile se vzorek.
POPRVE objevi v aktivatnim kroutku, zatlatte pevné aktivator tak, aby spravné
licovals okrajem SNAP testu.
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POZNAMKA: Nokters vzorky nedotecou béhen 60 vefin kaktivatnimu kioutku
 krouzek se nezbarvt V tomto piipade aktvator stiacte,jskmile proteki vzorek.
Vysledkoujm okénkem.

4. Po8 minutéch odettete vslecky.
POZNAMKA: Terk pocitvn kontroy se mize zbanvitdfive, vysledky sou viak
pinohodnotné teprve po uphn8 minut.

Interpretace vysledki testu

Pro stanoventvsledkd testuse vyhodnocui.

e TR
ST
S -

SO
Vysledek vzorku je negativni:

+ neobjevtise barevns reakce v tercku
Vaorku anegativni kontroly.

nebo

- zbarveni v tertku vzorku j stejng.
Jako u negativi kontroly.
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Interpretace vysledki testu
Pro stanoventvsledkd testuse vyhodnocui.

Negativni vysledek

‘Vysiedek vzorku je negativn

- neobjevkise barevns reakce v tercku
vzorku a negativnl kontroly.
nebo

- zbarveni v tertku vzorku j stejng.
Jako u negativi kontroly.

Pozitivntvysledek
Glardia Ag

Barevns reakce v tertiku vzorku Giardiajo
tmaysine2 v tortku negativnl kontroly.
POZNAMKA: Nekteré pozitvn vysiodky mal

Jon labstintenzitu zbarvent v teréku vzorku.

Neplatny vysledek

Ttk negativnf kontroly soufjako ochana pred faletné pozitvimi vjskedky.

Barevni reakce na teriku pozitivnf kontroly znamens, 2e testovacl tnida sou

funken, prokazuje, Zetest probéhl pravné.

- Nedojde- kvytvoteni baravné reskce na terciku paztv Kontroly, est e neplatny.
Testje nutné opakorat.

+ Jedizbarventyvterchu negativi koniroly tmavsi ne2 v tercku vzorky, est e nepiatny.
Testje nutné opakorat.

+ Jsoulivysiedky opakovaného testu neplatné, je nutno kontaktovat zskaznickou
podporu spolecnosti DEXK.
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Popis symboli
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